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نموذج إضافة أصناف الرجيع

الشرقية المنطقة

مستشفى القطيف المركزي اسم الجهة

جدول منصة المنقولات لكامل الرجيع التابع لمستشفى القطيف المركزي عنوان الملف

1445 التاريخ



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

تالف 2 خزانة موظفين ذات أبواب   1

لا يعمل 1 جهاز تحديد النبض 2

لا يعمل 1 منظار شعبي 3

لا يعمل  1 جهاز امتصاص السوائل 4

تالف 1 خزانة تجوري 5

تالف 2 أسطوانة غاز جم وسط 6

تالف 2 صندوق تحكم الأبخرة 7

تالف 1 مفتاح تحكم 8

تالف 1 مضخة محاليل 9

تالف 1 حامل محاليل 10

تالف 1 دولاب تخزين المناظير 11

تالف 4 عربة نقل 12

تالف 2 مكتب مع ملحقاته 13

تالف 2 طاولة جانبية  14

تالف 2 كمدينو 15

تالف 2 ثلاجة 16

تالف 5 مكنسة كهربائية  17

تالف 2 غسالة ملابس 18



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

تالف 1 مجففة ملابس 19

تالف 3 ميكرويف 20

تالف 1 فرن 21

تالف 1 محمصة توست 22

تالف 1 موقد كهربائي 2 عين 23

تالف 1 رسيفر 24

تالف 3 ثلاجة 25

تالف 1 تسريحة 26

تالف 4 مرتبة مفرد 27

تالف 2 مكتب 28

تالف 1 باب سحاب 29

تالف 2 طاولة طعام 30

تالف 2 طاولة مربعة  31

تالف 1 شماعة  32

تالف 1 طاولة ضيافة  33

تالف 6 جهاز قياس علامات حيوية 34

تالف 1 جهاز قياس أكسجين 35

تالف 2 جهاز الشفط 36



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

تالف 3 جهاز صدمات للمريض 37

تالف 1 مضخة محاليل 38

لا يعمل 1 مضخة محاليل 39

تالف 3 كرسي دوار 40

تالف 1 كرسي ثابت 41

لا تعمل 1 آله شفط سوائل 42

تالف 1 جهاز منظار 43

لا يعمل 1 جهاز قياس النبض 44

تالف 1 طاولة خشبية 45

تالف 1 كمدينو 46

تالف 1 كرسي 47

تالف 1 جهاز انعاش 48

تالف    3 مضخة محاليل 49

لا يعمل 1 جهاز فحص السمع بالنغمات الدقيقة 50

لا يعمل 1 جهاز حساسية القوقعة و الانبثاق الصوتي 51

تالف 1 سرير مواليد 52

لا يعمل 1 قياس علامات حيوية 53

لا يعمل 1 لمبة اختبار 54



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

لا يعمل 1 قياس النبض 55

لا يعمل 1 شفط سوائل 56

لا يعمل 1 جهاز انعاش 57

لا يعمل 1 قياس النبض 58

لا يعمل 2 مضخة محاليل 59

لا يعمل 2 صرير طبي 60

تالف 6 عربة نقل 61

لا يعمل 1 جهاز شد 62

لا يعمل 2 تنبية كهربي 63

لا يعمل 1 ضمادات ساخنة 64

لا يعمل 1 مضخة محاليل 65

لا يعمل 1 مضخة محاليل 66

لا يعمل 1 مضخة محاليل 67

لا يعمل 1 مضخة محاليل 68

لا يعمل 1 تنقية الهواء 69

تالف 3 خوذة 70

لا يعمل 3 مضخة محاليل 71

لا يعمل 1 ثرموميتر 72



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

لا يعمل 1 جهاز تدفئة المريض 74

لا يعمل 2 منظار حنجري 75

لا يعمل 1 شاحن منظار 76

لا يعمل 1 سرير طبي كهربائي 77

لا يعمل 1 حهاز شفط سوائل 78

لا يعمل 1 ضوء تشغيل العمليات 79

لا يعمل 1 مضخة محاليل 80

لا يعمل 1 كرسي مكتبي 81

لا يعمل 5 عداد تدفق الأوكسجين 82

لا يعمل 5 منظم أوكسجين 83

لا يعمل 5 مقص جراحي 84

تالف 8 سرير طبي 85

لا يعمل 5 علامات حيوية  86

تالف 6 مرتبة هوائية  87

لا يعمل 10 كرسي عمليات 88

لا يعمل 7 قياس علامات حيوية  89

لا يعمل 1 Megadyn 90

لا يعمل 1 Asculap 91



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

لا يعمل 1 Liposuction 92

لا يعمل 1 Light source endoscope 93

لا يعمل 1 Camera unit 94

لا يعمل 1 Drill stryker 95

لا يعمل 1 Endoscope 96

لا يعمل 1 Monitor endoscopy 97

تالف 1 طاولة طعام 98

تالف 4 كرسي دوار مكتبي 99

لا يعمل 1 غرفة مواليد 100

لا يعمل مدفئة مواليد 101

لا يعمل 1 جهاز تنقية هواء 102

لا يعمل 1 جهاز تنظيف مناظير 103

لا يعمل 1 جهاز شفط سوائل 104

لا يعمل 1 طابعة سوني 105

تالف 3 خزانة حديد 106

تالف 1 خزانة بلاستيك 107

تالف 2 كرسي  108

تالف 1 خزانة خشبية 109



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

تالف 1 طاولة خشبية 110

تالف 1 أدراج حديد 111

تالف 1 كرسي مكتبي 112

لا يعمل 1 جهاز انعاش 113

لا يعمل 4 مضخة محاليل 114

تالف 1 طاولة عمليات العظام 115

لا يعمل 1 جهاز قياس الأكسجين 116

لا يعمل 2 قياس علامات حيوية  117

لا يعمل 1 جهاز قياس الموجات فوق الصوتية 118

لا يعمل 1 قياس الوزن 119

لا يعمل 3 منقي هواء 120

لا يعمل 1 جهاز شفط متحرك 121

لا يعمل 1 سرير مريض 122

لا يعمل 1 هيدروسرجيري جهاز جلدية للعمليات 123

لا يعمل 7 جهاز قياس العلامات الحيوية 124

لا يعمل 5 جهاز قياس الحرارة  125

لا يعمل 1 شاشة فيديو 126

لا يعمل 2 جهاز حقن محاليل وريدية 127



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

لا يعمل 2 جهاز مضخة محاليل 128

لا يعمل 7 جهاز فحص الأذن 129

لا يعمل 1 جهاز تدفئة 130

لا يعمل 1 مضخة محاليل 131

لا يعمل 6 مضخة محاليل بالسيرنج 132

لا يعمل 1 ثرموميتر ديجيتال 133

لا يعمل 1 جهاز تدفئة أطفال 134

لا يعمل 3 جهاز تابع منظار حنجري 135

مكسور 1 شاحن جهاز منظار 136

تالف 3 هيلميت 137

لا يعمل 1 جهاز تنقية هواء 138

لا يعمل 2 جهاز علامات حيوية 139

لا يعمل 7 حامل محاليل 140

لا يعمل  2 دولاب ذو ذرفتين خشب 141

تالف 12 كرسي 142

تالف 2 طاولة طعام 143

تالف 1 شماعة  144

تالف 2 تسريحة 145



نموذج إضافة أصناف الرجيع

ملاحظات الحالة العدد اسم الصنف رقم

تالف 2 دولاب 146

تالف 3 دولاب أرفف 147

تالف 1 طاولة حديد 148

تالف 7 كمدينو 149

تالف 1 طاولة مربعة  150

تالف 3 منام مفرد 151

تالف 1 كرسي كبير 152

تالف 4 فرن كهربائي 153

تالف 2 مكنسة كهربائية 154

تالف 3 غسالة ملابس 155

تالف 2 أباجورة 56

تالف 1 ثلاجة 157

تالف 6 جهاز فحص الأذن 158

تالف 1 جهاز مراقبة العلامات الحيوية  159

تالف 1 جهاز تدفئة  160

تالف 1 أشعة تلفزيونية  161

تالف 7 قياس علامات حيوية  162

تالف 5 قياس درجة الحرارة  164

تالف 1 شاشة فيديو 165

تالف 2 حقن محاليل وريدية  166



نموذج إضافة أصناف الرجيع

تالف 2 مضخة محاليل  167

تالف 9 فخص أذن 168

لا يعمل 4 جهاز تخطيط نبض الجنين 169

لا يعمل 1 طاولة عمليات العظام 170

لا يعمل 1 هيدروسرجيري 171

لا يعمل 1 دريل سكيولاب 172

لا يعمل 4 مضخ هوائي 173

لا يعمل 1 فاكس تلفون 174

لا يعمل 1 اكس ري قون 175

تالف 1 صندوق طقم جراحي 176

لا يعمل 2 طاولة فحص نساء 177

لا يعمل 2 طاولة جراحة نساء 178

لا يعمل 8 جهاز قياس الزفير 179

لا يعمل 2 كرسي معاقين 180

لا يعمل 1 قياس علامات حيوية  181

لا يعمل 1 جهاز نبض الجنين 182

لا يعمل 3 سرير مريض 183

لا يعمل 1 جهاز قياس المحاور البصرية 184

لا يعمل 1 جهاز قياس الإنكسار البصري 185

لا يعمل 1 جهاز أشعة صوتية للعيون 186

تالف 11 كرسي موظف 187



نموذج إضافة أصناف الرجيع

تالف 6 دولاب لوكر 188

لا يعمل 1 مقياس حرارة  189

لا يعمل 4 الضوء الأزرق 190

تالف 1 كرسي مرافق 191

لا يعمل 1 جهاز صدمات كهربية 192

تالف 2 كرسي 193




